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Avaliacao de Doses em Radiografia Dental usando um Simulador Impresso em 3D
(Projeto Temético FAPESP - Processo n°: 2018/05982-0)

Os valores de dose medidos nos equipamentos de TCFC i-CAT FLX e Raios X panoramico
ORTHOPANTOMOGRAPHY® OP300, podem ser vistos nas tabelas 1 e 2. A representacao gréfica

da variacdo entre as doses nas duas modalidades pode ser vista na Figura 1.

Tabela 1 - Dados TCFi-CAT FLX.

Dados dosimetria TCFC i-CAT FLX

11 | L2 | L3 | leiua Desvio | Ftp | NkL |Kq| -elure
média corrigida
4,132 | 4,127 | 4,138 4,1323 0,005508 1 0,997 | 1 4,129936

Tabela 2 - Dados ORTHOPANTOMOGRAPHY® OP300.

Dados dosimetria ORTHOPANTOMOGRAPHY® OP300

11 | 2 | s | MR pegvio | Ftp| Nk |Kq| oW
média corrigida
1,834 | 1,857 | 1,816 1,8357 0,020551 1 0,997 1 1,84016
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Figura 1 — Representacdo gréfica dos valores de dose medidas nos equipamentos de TCFC e RX

panoramico.



